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1. Introduktion og generel information

Tak fordi De har valgt at kebe en RotoBed®Home. RotoBed®Home er et hgjkvalitets produkt,
som ved korrekt brug og vedligehold efter forskrifterne vil tiene Dem som hjaelpemiddel i
mange ar fremover.

For at fa sterst muligt udbytte af Deres seng, bedes De lzese denne brugsanvisning
grundigt. Det samme geaelder eventuelle andre personer, eksempelvis plejere eller
pargrende, som skal betjene sengen. Det er vigtigt, at alle, som skal betjene eller rengare
sengen, er opmeerksom pa afsnittet sikkerhed. Dette gaelder iszer, hvis der er bgrn i umiddelbar
naerhed af sengen.

Bemeerk afsnittet om garanti, herunder hvad De skal overholde for at opretholde garantien.

Denne betjeningsvejledning kan indeholde ungjagtigheder eller trykfejl. Oplysningerne heri
bliver regelmeaessigt opdateret, og andringer i forhold til produktpleje og andet kan blive
indskrevet i senere udgaver. Andringer og forbedringer uden varsel kan forekomme. Hvis De
har spgrgsmal, er De altid velkommen til at kontakte os.

Kontakt os venligst, hvis Deres behov eendrer sig efter kabet af plejesengen. Vi har et bredt

udvalg af tilbehar, som kan bidrage til at gare RotoBed®Home til et optimalt hjaelpemiddel for
Dem. Vi haber, at Deres nye seng vil give Dem gget komfort, mobilitet og livskvalitet.

1.1 RotoBed®Home - en innovativ drejeseng

Mennesker, der har sveert ved selv at komme ind eller ud af sengen, kan med en
RotoBed®Home blive mere selvhjulpne og klare ind- og udstigning uden fysisk anstrengelse.

Ved hjeelp af en enkelt tast pa fijernbetjeningen heeves sengen til stoleposition og roteres ud mod
rummet. Dette letter bade udstigning og eventuel forflytning til en kerestol eller rollator. Hele
rotationen tager mindre end et minut.

RotoBed®Home hjeelper brugeren med at bevare mobiliteten og understgtter brugerens
standfunktion. Sengen gar brugeren mere selvhjulpen og reducerer besvaeret og smerterne
ved at komme ind og ud af sengen.

Liggefladen er fire-delt, og udstigning er mulig pa begge sider af sengen.

Udover drejefunktionen har RotoBed®Home elektrisk justering af ryglaen og benpart samt frit valg
mellem vinkelret og skra udstigning.
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2. For ibrugtagning

2.1. | Modtagelse

®
.

Skader, der er opstaet under transport, skal straks anmeldes ved levering.

Kontrollér, at alle bestilte dele er uden fejl og mangler ved modtagelsen. Sengen ma
ikke benyttes, hvis der er fejl eller skader, der kan udgare en risiko for brugeren.

Kontakt producent eller forhandler, hvis varen er beskadet, hvis den bzerer andre
synlige tegn pa mangler/defekter, eller hvis sengen ikke virker.

2.2 Placering

130cm

lllustration af sengens mal og pladskrav.

Veaer opmeerksom pa, at det er muligt at
lagre ryg-haeldningen.

‘ [. Den valgte heeldning vil have betydning
| 1 _ for den kreevede afstand til veeggen

under rotation.

11cm

88cm

96cm
Y el

‘ ; Standard indstilling ved levering
er 45 graders haeldning og en afstand til
vaeggen pa minimum 11 cm.

23cm

228cm

Veelg den korrekte placering for sengen:

Sarg for tilstraekkelig afstand til veeg/mabler under hensyntagen til sengens
beveaegelser.

Sengen placeres i naerheden af en stikkontakt for at hindre frie kabler/faldrisiko.
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3. lIbrugtagning

3.1 | Montering af madras

Til RotoBed®Home hgrer en madras bestaende af en hoved-del samt en fod-del.
Hovedmadrassen er udstyret med 5 knapper pa bagsiden.
1) Anbring forst de tre nederste knapper i rillerne nederst i liggefladen.
2) Skub madrassen mod fodenden.
3) Nu trykkes de to knapper midt pa madrassen ned i de tilhgrende huller midt pa
liggefladen.

Tilsvarende har fodmadrassen to knapper, som trykkes ned i de to runde huller i liggefladen.

Madrassen beskyttes bedst ved at benytte det semi-impermeable betraek i blgdt, straekbart
inkontinensfolie.

3.2 | Montering af sengeheste

RotoBed®Home kan leveres med sengeheste af egetraesfiner eller metal. Uanset model
monteres og fjernes sengehestene pa samme made:

Sengehestene kan tages af ganske enkelt ved at trykke pa det lille beslag forneden samtidig
med, at sengehesten lgftes.

Sengehestene saettes pa igen og laser automatisk.

NB! Sengehestene skal enten vaere monteret eller tages af. Lad dem ikke sta pa hgjkant i beslaget,
da dette kan forarsage klemningsfare samt skade pa sengen under rotation.
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3.3 | Fjernbetjening

Ryg-delop | — > \ < | Ryg-del ned
(@ | e Y cmmm—

- | - -
Ben-delop |——> D/ <———| Ben-del ned

PROGRAM: \ e PROGRAM:
STOLEPOSITION =l D . LIGGEPOSITION

RotoBed

RotoBed®Home fjernbetjeningen er overskuelig og let at betjene. Hold en tast nede
for at betjene sengen. Nar du slipper tasten, stopper bevaegelsen. Tryk kun pa to
taster samtidigt, nar du vil omprogrammere sengen.

RotoBed®Home kan programmeres til udstigning i venstre eller hgjre side efter gnske.
Fjernbetjeningen kan derfor ogsa tilsluttes i begge sider. Ekstra fijernbetjening kan
tilkebes. Nar fiernbetjeningen ikke anvendes, haenges den pa sengehesten.



RotoBed

Rotate Life Better

3.4 | Betjening af RotoBed®Home

li

Ved forste ibrugtagning:
Start med at holde tasten Stoleposition inde, indtil sengen
standser i udstigningsposition.

Som standard er RotoBed®Home indstillet til at kare til en skra
udstigning for at lette overgangen til kgrestol eller rollator. @nsker
man en vinkelret udstigning, geres falgende:

Hold de to programtaster Stoleposition og Liggeposition inde i 5
sekunder, til sengen bipper.

Herefter vil sengen altid kgre til vinkelret udstigning. Vil man aendre
tilbage til skra udstigning, gentages proceduren.

OBS: For bedst mulig komfort, se Individuel lagring af ryglaen s. 8.

Indstigning i sengen:

Skub enden sa langt tilbage i seedet som muligt. Dette vil
give den bedste komfort. Hold tasten Liggeposition inde,
indtil sengen er drejet rundt, og liggefladen er vandret. Nu
fungerer RotoBed®Home som en almindelig seng med
justerbart rygleen og ben-del.
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Udstigning af sengen:

h Hold tasten Stoleposition inde, indtil sengen standser i
udstigningsposition. For at lette udstigningen, kan rygleenet
kares det sidste stykke frem.

Individuel lagring af ryglanets haldning:

Kar ryglaenet til den gnskede haeldning under udstigning.
Hold rygleenets op- og ned-taster inde samtidig i ca. 10
sekunder, til der lyder et bip. Nu vil rygleenet altid fa denne
haeldning ved brug af programtasterne Stoleposition og
Liggeposition. Standard haeldning ved levering er 45°.
Haeldningen kan indstilles mellem 35° og 55°.

3.5 | Vigtige dokumenter og video-materiale

Der er udarbejdet folgende dokumenter til denne seng:

i,@. Brugsanvisning
Den naervaerende brugsanvisning beskriver alle aspekter i forhold til sengen. Dette
geelder savel sikkerhed som rengering, ibrugtagning og instruktioner i forhold til
placering og anvendelse af plejesengen. Generelle forhold omkring service, garanti
og vedligehold fremgar ogsa af brugsanvisningen.

Quick-guide
Quick-guiden er en kort og koncentreret instruktion til ind- og udstigning af sengen ved
brug af fiernbetjeningen. Guiden er tiltaenkt brugere, personale og pargrende. Det
anbefales, at den guiden er tilgaengelig ved sengen i daglig brug.

Videomateriale
Instruktions-videoer for service og montage kan findes pa
www.rotobed.dk
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4. Tilteenkt anvendelse

4.1 | Formal og standarder

RotoBed®Home er beregnet til at hjeelpe brugere med fysiske og/eller psykiske
Begraensninger. Den letter ud- og indstigning for brugeren og mindsker belastningen for
pargrende i forbindelse med forflytninger.

RotoBed®Home er udviklet til brugere i private hjem.
RotoBed®Home er CE-maerket i henhold til Maskindirektivet (EU) 2006/42/EF

4.2 Maksimal belastning A

RotoBed®Home ma alene anvendes af personer indenfor disse vardier:

O 0
% Maerkelast: 225 kg. A Brugervagt: maks. 190 kg.
(brugerveegt + andre ting)

5. Sikkerhed

5.1 | Sikkerhed ved brug af sengens funktioner A

e Laes altid brugsanvisningen igennem fgr brug og falg anvisningerne.
e RotoBed®Home ma ikke benyttes til at Igfte/dreje andet end brugeren.

e Vaer opmaerksom pa, at sengetgjet ikke kommer i klemme i sengens bevaegelige dele
under justering af sengens positioner.

e Tilslutningskablet skal veere fri af drejemekanismen og i stand til at bevaege sig under
justering af sengens positioner.

e Sengen bar kun benyttes af en bruger, som har tilstraekkelig mobilitet og kognitiv
forstaelse til at udnytte sengens funktioner og undga uheld.

e Veer opmaerksom pa klemfare under brug af sengens funktioner. Alle genstande og
personer, ikke mindst bgrn, skal holdes veek fra sengens bevaegelige dele.

¢ Rotofunktionen ma ikke benyttes med flere end én person i sengen.

5.2 | Generelle sikkerhedsregler

e RotoBed® motorerne opfylder alle relevante standarder og normer. Elektrisk indstillelige
senge bruger ekstremt kraftige motorer. For at hindre overbelastning eller skade pa
sengen er det vigtigt at fglge forskrifterne ved betjening af motorerne.

e Fjernbetjeningen skal altid veere tilgaengelig og placeret korrekt. Veer opmaerksom pa,

e at fjernbetjeningen ikke kommer i klemme mellem sengens bevasgelige dele, idet
dette kan fgre til, at tasterne aktiveres, uden at det var hensigten.

9
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5.3 | Born A

RotoBed® gnsker at henlede brugernes opmaerksomhed pa de potentielle farer for barn, der
leger i og omkring sengen. Barn er naturligt nysgerrige. De finder senge med bevaegelige dele
spaendende, men grundet de kraftfulde motorer er sengen absolut ikke egnet som legetgj. Ved
ukorrekt brug er der risiko for fastklemning. Fglgende skal derfor understreges:

Lad ikke bgrn lege med sengen og dens fjernbetjening/funktioner.

Oplys besggende og personer med ansvar for bgrn om den potentielle sikkerhedsrisiko.
Bgrn, som opholder sig teet pa sengen, skal vejledes og ma ikke lades alene.

Placer fiernbetjeningen veek fra nysgerrige gjne og haender.

Afbryd eventuelt strgamforsyningen, hvis dette er relevant.

5.4 | Anvendelse af tilbehor A

e Det er brugerens ansvar at sikre, at seng og tilbehgr bliver sammensat og anvendt efter
producentens forskrifter.

e Der ma ikke anvendes tilbehgr eller madrasser fra tredjepart uden producentens
godkendelse. Overtraedelse af dette kan udgere en sikkerhedsrisiko.

5.5 | Sengegalge A

RotoBed®Home kan leveres med en galge, som frit kan monteres i hgjre eller venstre side af
sengens hovedende. Sengegalgens greb er forsynet med en rullesele, sa hgjden kan tilpasses
den enkelte bruger.

e Maksimal belastning af sengegalge: 75 kg.

e Brug ikke sengegalgen uden for sengerammen, da det kan udggre en veelterisiko.

e Inden anvendelse og ved Igbende vedligehold skal sengegalgen efterses for skader pa
rulleselens syninger og revner i grebet.

5.61 Madrasser A

RotoBed®Home kan leveres med forskellige typer madrasser med forebyggelse af tryksar i
stadierne 2 og 3 samt en tryksarsmadras med dokumenteret forebyggelse og behandling for alle 4
stadier. Uanset madras-type vil madrassen besta af to dele; en hovedmadras samt en fodmadras.

e Husk altid at fastgere madrassen til sengen efter forskrifterne (se monteringsvejledning side

5). Manglende fastggrelse kan medfgre, at madrassen ikke fglger sengens bevaegelser eller
glider af sengen. Dette vil udgare en sikkerhedsrisiko for brugeren.

10
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5.7 | El-sikkerhed A

e Sengens elektriske udstyr ma ikke eendres.

o Kontrollér regelmaessigt streamstikket for skader. Ved synlige skader, afbryd da strammen
og s@g professionel hjeelp.

e Kontrollér inden ibrugtagning og ved service/vedligehold alle elektriske ledninger,
stramforsyning og tilslutning for kneek, revner eller andre synlige skader.

6. Rengegring

6.1 | Manuel rengoring

Metal-dele

e Alle overflader kan renggres med en blgd, fugtig klud og et mildt rengaringsmiddel.
e Tgar efter med en klud vredet op med rent vand og ter efter.
o Kontroller, at alle sengens dele er tgrre, for madrassen laegges tilbage i sengen.

Trae-dele

e Anvend renggrings- og plejeprodukter beregnet til treemabler.
e Kontrollér, at alle sengens dele er tgrre, for madrassen laegges tilbage i sengen.

6.2 | Vask i anlaeg

RotoBed®Home er klassificeret IPX6W og taler vask i anleeg. Falg RotoBed® instruktionerne ved
vask i anleeg. Disse kan findes pa www.rotobed.com under downloads.

7. Service og Vedligehold

RotoBed®Home kraever ikke megen vedligehold, men det vil minimere eventuelle problemer at
holde sengen ren og fglge anvisningerne i forhold til brug og rengaring.

1. Kontrol af elektriske dele
e Tijek alle kabler for skader.
o Tjek stremstikkets tilstand.
o Kontroller fiernbetjeningens funktioner.

2. Kontrol af mekaniske dele

Tjek alle rammekomponenter for slid, skade og korrosion.

Tjek at ryg- og ben-dele karer roligt og ved fuld kraft ved brug af fiernbetjeningen.
Tjek at drejemotoren karer roligt og for fuld kraft.

Tjek at alle samlinger (matrikker, skruer etc.) er faesnet, men stadig drejbare.

11
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* Tjek sengegalgen (hvis monteret).
o Pafor Teflon spray til alle bevaegelige dele (se guide side 17) og fiern
overskydende fedt.

3. Kontrol af sengeheste
» Tjek sengehestens funktion.
o Tjek sengehestenes greb for beskadigelser.

8. Garanti

RotoBed®Home er et produkt af hgj kvalitet, som skal sikre mange ars problemfri brug.
RotoBed® tilbyder tre ars garanti pa RotoBed®Home, safremt sengen er kgbt som ny, og
instruktionerne i denne manual fglges.

Denne garanti deekker reservedele og udbedring af fejl ved produktet i denne periode,
medmindre andet er angivet i salgsaftalen. Desuden garanterer RotoBed® at veaere
leveringsdygtig i reservedele mindst 10 ar fra kebsdato.

Garantien deekker problemer, som skyldes fejl i designet eller produktionen af sengen — dog
kun, safremt sengen er blevet benyttet i overensstemmelse med denne manual. Fejl og
mangler, som opstar i garanti-perioden, skal omgaende indberettes til forhander eller
producent, der herefter afggr, om sengen skal repareres, udskiftes eller kasseres.

Ukorrekt brug af sengen, misbrug og utilsigtet skade er ikke deekket af garantien, og der vil i sa
fald veere et gebyr for reparationen. Et mindre brud pa garantien vil ikke pavirke viderefgrelsen af
garantien. Under visse omstaendigheder vil handlinger, der medfgrer grundlaeggende skade pa
sengen, fore til ugyldiggarelse af garantien i resten af garantiperioden.

Af haendelser, som ikke er omfattet af garantien, kan naevnes:

o Skader forarsaget af overbelasning eller forkert anvendelse af sengen.

o Skader opstaet som folge af vask eller rengaring, hvor renggringsvejledningen ikke er fulgt.

o Skader forarsaget af manglende eller forkert vedligeholdelse.

o Utilsigtet skade pa fijernbetjeningen, eksempelvis ved, at denne tabes i vaeske eller
kgres over med kgrestol.

e Skader pa kabler forarsaget ved, at de klemmes i sengens bevaegelige dele.

e Skader pa mekaniske eller elektriske dele under sengen grundet forkert brug af
lofte- eller hejseudstyr.

e Skader pa madras og polstring uanset arsag.

o Skader pa vaeg eller tilstsdende mabler grundet forkert placering af sengen.

e Skader pa stikkontakten uanset arsag.

o Skader forarsaget af, at elektriske dele har veeret abnet eller anvendt forkert.

Sengen er konstrueret og testet til at beere en defineret maksimal vaegt. Max bruger-
vaegt og maerkelast fremgar af manualen og ma ikke overskrides.

Tree er et naturprodukt og gennemgar en naturlig aldringsproces. Over tid vil miljgmaessige

pavirkninger som fugtighed, varme og UV-straling forarsage aendringer i treeets overflade.
AEndringer forarsaget af naturlig aeldning er ikke omfattet af garantien.

12
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9. Levetid

Sengen har en forventet levetid pa minimum 10 ar afhaengigt af vedligehold/behandling.

Brug af senge, der ikke er i forsvarlig kvalitets- og sikkerhedsmaessig stand, kan fgre til farlige
situationer.

Anvendelse, rengering, vedligehold og service efter producentens forskrifter har indflydelse pa

sengens levetid. Det vil ligeledes forlaenge levetiden, nar sliddele udskiftes ved behov og i
henhold til producentens anvisninger.

10. Bortskaffelse

RotoBed® har fokus pa genanvendelse og miljgrigtig produktion. Bortskaffelse af senge eller
sengedele skal tage hensyn til miljget og overholde national lovgivning. Lokale myndigheder kan
oplyse om, hvordan og hvorhenne, udtjent udstyr kan afleveres.

Sengen kan opdeles i affalds-fraktionerne metal, plast, elektronik og kabler.

Ved bortskaffelse kan sengen opdeles i falgende materialegrupper:

PRODUKT MATERIALETYPE HANDTERING
Elektronik Elektronik-affald
Ledninger og kabler Elektronik-affald
Metal Genanvendelse
RotoBed®Home Laminat Brezendbart
Plast Braendbart
Tree Braendbart
Tekstil Breendbart
Plast Braendbart
Madras Koldskum Braendbart
Stof Braendbart
Sengehestovertreek Tekstil Braendbart
Metal Genanvendelse
Sengegalge Plast Braendbart

13
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A=0-86°1 B=0-20°1C=0-74°1 D=0-16,7°

VAEGT OG BELASTNING

Brugervaegt max 190 kg

Tilbehgr max 35 kg

Hovedgavl 22
kg

Fodgavl 20
kg

Top- og bundramme 104
kg

Samlet veegt 146
kg

LIGGEFLADE (4-delt med elektrisk indstilling)

Leengde (madrasmal) 205/215/225
cm
Bredde (madrasmal) 85/100 cm
Liggefladehgjde, min/max Malt fra gulv til liggeflade 32-52
cm

SENG (ydermal)

Laengde 228 cm
Bredde 94 cm
Friafstand over gulv 215 cm

14



12. Fejlfinding

MULIG ARSAG
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HANDTERING

1 Sengen reagerer ikke pa fiernbetjeningen.

Fjernbetjening er ikke
tilsluttet sengen.

Fjernbetjening seettes i stik
pa kontrolboks.

Fjernbetjeningen er tilsluttet, men sengen reagerer
71| ikke.

Er defekt

Udskift fiernbetjening og
tilhgrende ledning.

Sengens motorer er ikke
justeret ind og kan derfor
ikke kare.

Tjek, at alle stik er korrekt
monteret, og at der er
stram til sengen. Benyt
fiern-betjeningens
nulstillings-funktion, se
"Nulstilling af sengens
funktioner”.

Kan forekomme efter
service, eller hvis motor-
stik har veeret taget ud.

Benyt fijernbetjeningens
nulstillingsfunktion, se
punktet "Nulstilling af
sengens funktioner”.

Kun nogle af de elektriske funktioner reagerer ved
3 tryk pa fiernbetjening

Ledning er pasat forkert
kontrolboks

Seet ledning i korrekt
kontrolboks

Motor er beskadiget

Defekt del udskiftes

Styring eller fiernbetjening
er defekt

Defekt del udskiftes

Kontrolboks er defekt

Defekt del udskiftes

Sengen siger en forkert lyd, nar den indstilles med
4 fiernbetjeningen.

Motor er beskadiget

Defekt del udskiftes

Der er ledninger eller dele i
klemme.

Sengen skal smgres

Hvis ledning eller
sengedele er beskadiget,
ud-skiftes delen. Send seng
til service.

5 Sengen skal ofte nulstilles.

Kabler er ikke ordentligt
tilsluttet

Kontrolboks er defekt

Kontrollér, om en af de
tilsluttede enheder sasom
aktuaturer,
handbetjeninger, ledninger
m.m. er defekt.

8 Sengen lugter varm eller har uens kgrsel.

Sengen er overbelastet

Sengen sendes til service.

15
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13. Nulstilling af motorer

Hvis sengen ikke fungerer som forventet, kan den nulstilles via fijernbetjeningen.

A

NB! Hvis sengen er udstyret med sengeheste, skal disse fjernes forst.

NB! | tilfeelde af, at ledning til motor afmonteres, kan det veere ngdvendigt at nulstille systemet.

) samtidig i begge sider pa andengverste taste-
e pa fiernbetjeningen (bendel op + bendel ned)

<— N tasterne inde, indtil:

sengen er indenfor rammen
ygleenet er i laveste position

2> kan tage op til halvandet minut. Processen er
ig, nar der lyder fire sma biplyde.

jen er nu nulstillet og klar til brug.

Roto

Ved gentagne behov for nulstilling skal sengen til service.

16
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14. Smereguide til RotoBed®Home

En RotoBed®Home bgr smgres en gang arligt. Instruktion:
Fgr ryglaenet til opret position. Rygleenet skal fastggres, sa det ikke falder ned, nar du fjerner boltene.

| 1) Fjern de gverste clips
2) Fjern bolten

3) Pafgr fedt (se bolt til hgjre)
4) Saet bolt og clips tilbage igen.

5) Fglg samme procedure med
bolten i den anden ende af

Alle bevaegelige led (A) i rammens samlinger skal sprayes med Teflon. Vigtigt: stram ikke skruer/bolte (A) for meget —
de skal stadig veere drejbare. Gentag processen pa den anden side af sengen.

Hzev ben-delen til horisontal — find det punkt, hvor bolten i fod-motoren er Igs.
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F@lg nu samme procedure som ved smgring af ryglaenet:
1) Fjern de gverste clips 2) Fjern bolten 3) Pafgr fedt 4) Genindsaet bolt og clips.
5) Fglg samme procedure i den anden ende af motoren.

RAUSSE G_A_ﬁ_!’EDERN

Gasfjeder: Fjern bolt og skruer. Tilfgr bolten fedt og genindseet den. Gentag i den anden ende af gasfjederen
og med gasfjederen pa den anden side af sengen.
Vigtigt: stram ikke yderskruerne (B) for meget, de skal stadig veere en smule Igse.

Spray Teflon ind i U-Profilerne (under ben-delen) pa begge sider af sengen.

Brug fglgende eller lignende type Fedt: OKS 470 — Hvidt universelt hgjtydende fedt
Beskrivelse: supereffektivt fedt (NSF H2) - Til staerkt belastede rulle- og glidelejer, spindler og glidefgringer.
Gode trykegenskaber, slidreducerende, modstandsdygtige over for aldring og oxidation — vandafvisende - NLGI grad 2.

Brug fglgende eller lignende type Teflon Spray: Wiirth HHS 2000 Lubricating Oil 500ml (spray) Beskrivelse:
Delvis syntetisk olie, som er ekstremt modstandsdygtig over for hgje tryk - Ekstremt slidsteerk smgrefilm med fremragende stgj-
og vibrationsdeempning - Fremragende smgreegenskaber til sma huller - Modstandsdygtig over for vandstaenk, saltvand, svage
syrer og baser - Fri for silikone, harpiks og syre.
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15.Typeskilt og symboler

RotoBed, Storegade 44 c € marked
DK-6640 Lunderskov Machinery Directive (EU)
Phone +45 7550 5025 2006/42 EF
O J—n
SN | SN2020100500-0001 _f =190 kg.

IPX6W
' I:I Int: <10%, max. 2 min. ON/ 18 min. OFF

lin max. 2A, 100/240VAC, 50/60 Hz

c E CE-market i henhold til Brugsanvisning

Maskindirektivet (EU)
2006/42/EF

SN . Giv agt, forsigtig.
Serienummer Se tilherende dokumentation.

Maksimal brugervagt

IPX6W Water Rating (taler Ask)

I Producent —%— Meerkelast
ﬁ Til indenders brug M Fremstillingsdato

RotoBed®Home manual DK vers. 2.1 11.2025
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