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Holderen til sengegalgen (B) er placeret i hovedenden af patientoverfladen (A). Fra oven skal du indsætte 
sengegalgen i holderen (venstre- eller højre side). Den holdes af en bolt. Drej sengegalgen så bolten ligger 
i et af indhakkene i holderen (lodret eller vandret justering er mulig. Anbring håndtaget (C) mellem kroge-
ne på sengegalgen. 

B 

C 

       

Håndtag og bælte består af højkvalitetsplastik. Al plast er dog ikke ubetinget modstandsdyg-
tig over for ældning. Derfor kan håndtag og bælte knække eller rives i stykker efter lang tids 
brug. Dette kan forårsage skader. Udskift grebshåndtag inklusive bælte senest efter 4-5 år. 
Fremstillingsåret kan findes på produktets etikette. 

Under høj belastning kan grebet og bæltet knække eller flænse, hvilket kan forårsage skader. 
Brug kun sengegalgen under en maksimal belastning på 750 N (ca. 75 kg.) 

Vigtigt! 

Under normal brug og i stram tilstand må grebet ikke drejes flere gange,     

således at rulleselen drejes om sin lodrette akse ( 180°). Dette kan            

forårsage skader på den automatiske oprulningsmekanisme. 

Vigtigt! 

Vigtigt! 
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