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Start med at hæve sengehøjden til en passende højde. Løft op i den øverste ben-del (1) 
og skub samtidig med hoften mod den nederste ben-del (2) i retning af ryglænet. 
Sæt aksen med nylonhjul tilbage i U-profilen. Sæt hænderne på siden (!) af fod-delen og 
lad den glide langsomt ned i modsat retning af ryglænet, til den er tilbage i position (3)  
 
NB!  Pas godt på, at fingre/hænder ikke kommer i klemme i de bevægelige dele.      
        Gas-fjedrene under ben-delen er kraftfulde. 

Geninstallation af ben-akse med nylonhjul 

 

U-Profil, som nylonhjulene skulle køre i 
  

Nylonhjul 
 

Hvis nylonhjulene er røget ud af U-Profilen, vil det ikke være muligt at bevæge ben-delen. 
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