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Tænd/sluk. Når kompressoren er tilsluttet, men er slukket, blinker den grønne lampe. Når 
kompressoren kører, lyser den grønne lampe konstant.
• Alarm for lavt tryk: Rød permanent LED og kontinuerlig lyd advarer om funktionsfejl, trykfald eller
slangebrud.
• Alarm for netværksfejl: Rød blinkende LED og periodisk lyd

Komfort 
niveau 

Vælg mellem 5 komfortniveauer. Den blå LED-indikator indikerer det valgte niveau fra blød til hård. 

Dynamisk 
tilstand  

Denne knap skifter fra dynamisk til statisk tilstand og tilbage. Den aktiverede blå LED indikerer, at 
dynamisk tilstand er aktiveret. 
Tastatur-oplåsning: Tryk på de 2 knapper samtidigt. Tastaturet låses automatisk efter 2 minutters 
inaktivitet for at forhindre utilsigtede ændringer af opsætningen (alle blå LED lys vil være slukkede, 
mens den grønne LED stadig vil lyse). 
Knap til at slukke alarmen (denne funktion er kun aktiv, når alarmen er tændt) eller til at aktivere den 
maksimale oppustningstilstand for at lette plejeprocedurer. Den maksimale oppustningstilstand stopper 
automatisk efter 20 minutter, men operatøren kan manuelt slukke den når som helst. 

Bemærk: Efter 120 sekunder uden at trykke på en knap, låses tastaturet automatisk, og alle blå LED lys slukkes, mens 
den grønne LED forbliver tændt. Denne løsning er designet til at få kompressoren til at fungere med så lidt gener som 
muligt for patienter og sundhedspersonale. Hvis alarmen udløses, mens tastaturet er låst, vil den tilsvarende røde LED 
og alarmlyd være tændt, men det er muligt at annullere den akustiske alarm uden at låse kontrolpanelet op. Bemærk 
venligst, at den medfølgende mute-knap kun er aktiv, når alarmen er aktiv: som følge heraf er der ingen mulighed for at 
indstille sygeplejetilstand uden at låse tastaturet op. 
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for adgang til den fulde 
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